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Compressor Nebuliser

(1) Piston compressor
(@ Power lead
(3) ON/OFF Switch
(@ Air filter compartment
(& Nebuliser

-a: Vaporiser head
(® Airhose
@ Mouthpiece
Adult face mask
(9 Child face mask
Replacing air filter
@1 Assembling nebuliser kit
@2 Nose piece
@3 Airfilter

Dear Customer,

This nebuliser is an aerosol therapy system suitable for
domestic use. This device is used for the nebulisation of
liquids and liquid medication (aerosols) and for the treat-
ment of the upper and lower respiratory tract.

This device has been specifically designed to make
treatment more pleasant for children, whilst ensuring all
the quality and safety standards of Microlife products.

If you have any questions, problems or want to order
spare parts please contact your local Microlife-Customer
Service. Your dealer or pharmacy will be able to give you
the address of the Microlife dealer in your country. Alter-
natively, visit the internet at www.microlife.com where
you will find a wealth of invaluable information on our
products.

Stay healthy — Microlife AG!

1. Explanation of symbols

Electronic devices must be disposed of in accor-
dance with the locally applicable regulations, not
= With domestic waste.

@ Read the instructions carefully before using this
device.

Type BF applied part

IE Class Il equipment
@ Serial number

Reference number

M Manufacturer
| oN

O oFf

|p21 Protection against solid foreign objects and
harmful effects due to the ingress of water

C € 01 23 CE Marking of Conformity

2. Important Safety Instructions

o Follow instructions for use. This document provides
important product operation and safety information
regarding this device. Please read this document
thoroughly before using the device and keep for
future reference.

o This device may only be used for the purposes
described in these instructions. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by incorrect
application.

« Do not operate the unit in presence of any anesthetic
mixture inflammable with oxygen or nitrogen protoxide.

o This device is not suitable for anaesthesia and lung
ventilation.

o This device should only be used with original acces-
sories as shown in these instructions.

o Do not use this device if you think it is damaged or
notice anything unusual.

* Never open this device.

o This device comprises sensitive components and
must be treated with caution. Observe the storage
and operating conditions described in the «Technical
Specifications» section.

o Protect it from:

- water and moisture

- extreme temperatures

- impact and dropping

- contamination and dust

- direct sunlight

- heatand cold

o Comply with the safety regulations concerning the
electrical devices and in particular:

- Never touch the device with wet or moist hands.

- Place the device on a stable and horizontal
surface during its operation.

- Do not pull the power cord or the device itself to
unplug it from the power socket.

- The power plug is a separate element from the
grid power; keep the plug accessible when the
device is in use.

* Before plugging in the device, make sure that the
electrical rating, shown on the rating plate on the
bottom of the unit, corresponds to the mains rating.

o |ncase the power plug provided with the device does
not fit your wall socket, contact qualified personnel for
a replacement plug with that of a suitable one. In
general, the use of adapters, simple or multiple, and/
or extension cables is not recommended. If their use
is indispensable, it is necessary to use types
complying with safety regulations, paying attention
that they do not exceed the maximum power limits,
indicated on adapters and extension cables.

e Do not leave the unit plugged in when not in use;
unplug the device from the wall socket when it is not
in operation.

o The installation must be carried out according to the
instructions of the manufacturer. An improper installa-
tion can cause damage to persons, animals or objects,
for which the manufacturer cannot be held responsible.

o Do not replace the power lead of this device. In case of
apower lead damage, contact a technical service center
authorized by the manufacturer for its replacement.

o The power supply cord should always be fully
unwound in order to prevent dangerous overheating.

* Before performing any maintenance or cleaning
operation, turn off the device and disconnect the plug
from the main supply.

o Only use the medication prescribed for you by your
doctor and follow your doctor's instructions with regard
to dosage, duration and frequency of the therapy.

o Do not use following medication: NEBUDOSE hyal-
uronic.

o Depending on the pathology, only use the treatment
that is recommended by your doctor.

o Only use the nose piece if expressly indicated by your
doctor, paying special attention NEVER to introduce
the bifurcations into the nose, but only positioning
them as close as possible.

o Check in the medicine instruction leaflet for possible
contraindications for use with common aerosol
therapy systems.

* Do not position the equipment so that it is difficult to
operate the disconnection device.

o For greater hygienic safety, do not use the same
accessories for more than one person.

o Never bend the nebuliser over 60°.

Do not use this device close to strong electromagnetic

fields such as mobile telephones or radio installations.
Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices
when using this device.
Ensure that children do not use this device unsu-

pervised; some parts are small enough to be
swallowed. Be aware of the risk of strangulation
in case this device is supplied with cables or
tubes.

A Use of this device is not intended as a substitute

for a consultation with your doctor.
This device is not a toy! Keep out of reach of
children and do not leave children alone during
treatment.

3. Preparation and Usage of this Device

Prior to using the device for the first time, we recommend

cleaning it as described in the section «Cleaning and

Disinfecting».

1. Assemble the nebuliser kit @). Ensure that all parts
are complete.

2. Fill the nebuliser with the inhalation solution as per
your doctor’s instructions. Ensure that you do not
exceed the maximum level.

3. Connect the nebuliser with the air hose (&) to the
compressor (1) and plug the power lead (2) into the
socket (230V 50 Hz AC).

4. To startthe treatment, set ON/OFF switch (3)into the
«l» position.

- The mouthpiece gives you a better drug delivery
to the lungs.

- Choose between adult (8) or child face mask (9)
and make sure that it encloses the mouth and
nose area completely.

- Use all accessories including the nose piece G2
as prescribed by your doctor.

5. During inhalation, sit upright and relaxed at a table
and not in an armchair, in order to avoid compressing
your respiratory airways and impairing the treatment
effectiveness. Do not lie down while inhaling. Stop
inhalation if you feel unwell.

6. After completing the inhalation period recommended by
your doctor, switch the ON/OFF switch (3) to position
«O» to turn off the device and unplug it from the socket.

7. Empty the remaining medication from the nebuliser
and clean the device as described in the section
«Cleaning and Disinfecting».

(&= This device was designed for intermittent use
of 30 min. On / 30 min. Off. Switch off the
device after 30 min. use and wait for another
30 min. before you resume treatment.

(&= The device requires no calibration.
A No modification to the device is permitted.
4. Cleaning and Disinfecting

Thoroughly clean all components to remove medication
residuals and possible impurities after each treatment.
Use a soft and dry cloth with non-abrasive cleaners to
clean the compressor.
Make sure that the internal parts of the device
are not in contact with liquids and that the power
plug is disconnected.
Cleaning and disinfecting of the accessories
Follow carefully the cleaning and disinfecting instructions
of the accessories as they are very important to the
performance of the device and success of the therapy.
Before and after each treatment
Disassemble the nebuliser (8) by turning the top counter-
clockwise and remove the medicine conduction cone.
Wash the components of the disassembled nebuliser, the
mouthpiece (7) and the nose piece (42 by using tap water;
dip in boiling water for 5 minutes. Reassemble the nebu-
liser components and connect it to the air hose connector,
switch the device on and let it work for 10-15 minutes.
(&= Wash masks and air tube with warm water.

&= Only use cold disinfecting liquids following the
manufacturer’s instructions.

A Do not boil nor autoclave the air tube and masks.
5. Maintenance, Care, and Service

Order all spare parts from your dealer or pharmacist, or
contact Microlife-Service (see foreword).
Replacement of the nebuliser
Replace the nebuliser (8) after a long period of inactivity,
in cases where it shows deformities, breakage, or when
the vaporiser head (5)-a is obstructed by dry medicine,
dust, etc. We recommend to replace the nebuliser after
a period between 6 months and 1 year depending on the
usage.

A Only use original nebulisers!
Replacement of the air filter
In normal conditions of use, the air filter @3 must be
replaced approximately after 500 working hours or after
each year. We recommend to periodically check the air
filter (10 - 12 treatments) and if the filter shows a grey or
brown colour or is wet, replace it. Extract the filter and
replace it with a new one.

&= Do not try to clean the filter for reusing it.

&= The airfilter shall not be serviced or maintained

while in use with a patient.
A Only use original filters! Do not use the device
without filter!

6. Malfunctions and Actions to take

The device cannot be switched on

o Ensure the power lead (2) is correctly plugged into
the socket.

o Ensure the ON/OFF switch (3) is in the position «I».

o Make sure that the device has been operating within
operating limits indicated in this manual (30 min On/
30 min Off).

The nebuliser functions poorly or not at all

o Ensure the air hose (&) is correctly connected at both
ends.

e Ensure the air hose is not squashed, bent, dirty or
blocked. If necessary, replace with a new one.

o Ensure the nebuliser (8) is fully assembled and the
colored vaporiser head (5)-a is placed correctly and
not obstructed.

o Ensure the required medication has been added.

7. Guarantee

This device is covered by a 5 year guarantee from the

date of purchase. The guarantee is valid only on presen-

tation of the guarantee card completed by the dealer

(see back) confirming date of purchase or the receipt.

e The guarantee covers only the compressor. The
replaceable components like nebuliser, masks,
mouthpiece, air hose, and filters are not included.

o Opening or altering the device invalidates the guarantee.

o The guarantee does not cover damage caused by
improper handling, accidents or non-compliance with
the operating instructions.

8. Technical Specifications

0.4 mi/min. (NaCl 0.9%)
59% <5 pm

3.1 ym (MMAD)

Max. free air flow: 15 I/min.

Operating air flow: ~ 5.31 l/min.

Acoustic noise level: 52 dBA

Power source: 230V 50 Hz AC

Power lead length: 1.6 m

Nebuliser capacity: ~ min. 2 ml; max. 8 ml
Residual volume: 0.8 ml

Operating limits: 30 min. On / 30 min. Off
Operating conditions: 10 -40 °C /50 - 104 °F

30 - 85 % relative maximum
humidity

700 - 1060 hPa Atmospheric
pressure

Storage and shipping -20 - +60° C/ -4 - +140 °F

Nebulisation rate:
Particle size:

conditions: 10 - 95 % relative maximum
humidity
700 - 1060 hPa Atmospheric
pressure

Weight: 1424 g

Dimensions: 200 x 183 x 153 mm

IP Class: P21

Reference to EN13544-1;EN60601-1;

standards: EN 60601-2; EN 60601-1-6;

IEC 60601-1-11
Expected service life: 1000 hours

This device complies with the requirements of the
Medical Device Directive 93/42/EEC.

Class Il device as regards protection against electric
shocks.

Nebuliser, mouthpiece and masks are type BF applied
parts.

The technical specifications may change without
prior notice.

Inhalator kompresorowy

(1) Kompresor

(2) Kabel sieciowy

(3 Wiacznik glowny

(@) Przegroda filtra powietrza

(® Nebulizator (pojemnik na lek)
-a: Glowica parownika

(® Przewod powietrzny

(@ Ustnik

Maska inhalacyjna dla dorostych
(9) Maska inhalacyjna dziecigca
Sposob wymiany filtra powietrza
1) Montaz zestawu inhalujacego
(12 Koncowka do nosa

@3 Filtr powietrza

Drogi Kliencie,

Ten nebulizator jest wysokiej jako$ci urzadzeniem do terapii
aerozolowej, nadaje sie do uzytku domowego. To urzadzenie
jest stosowany do rozpylania ptynéw oraz ptynnych lekow
(aerozoli), do leczenia gérnych dolnych drég oddechowych.
To urzadzenie zostato zaprojektowane tak, aby leczenie byto
bardziej przyjemne dla dzieci, zapewniajac jednocze$nie
wszystkie standardy jakosci i bezpieczeristwa produktow
Microlife.

W przypadku jakichkolwiek pytar lub probleméw oraz w celu
zamoéwienia czgsci zapasowych, prosimy o kontakt z
lokalnym Biurem Obstugi klienta Microlife. Adres dystrybu-
tora produktow Microlife na terenie swojego kraju znajdziecie
Paristwo u sprzedawcy lub farmaceuty. Zapraszamy takze
na nasza strong internetowa www.microlife.pl, na ktérej
mozna znalez¢ wiele uzytecznych informacji na temat
naszych produktow.

Zadbaj o swoje zdrowie — Microlife AG!

1. Objasnienie symboli

Zuzyte urzadzenia elektryczne musza by¢ poddane
E utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie
mmm  Nalezy wyrzuca¢ ich wraz z odpadami domowymi.

Przed rozpoczeciem eksploatacii nalezy dokfadnie
zapozna sie z niniejszq instrukcja obstugi.

Typ zastosowanych czesci - BF

IE Produkt klasy II
@ Numer seryjny

Numer referencyjny

“ Producent

| Wiaczony (ON)

O Wytaczony (OFF)

1p21 Ochrona przed ciatami obcymi i szkodliwymi
skutkami spowodowanymi wnikaniem wody

C € 01 23 Oznakowanie zgodnosci CE

2. Wazne wskazowki bezpieczenistwa

o Postepuj zgodnie z instrukcjg uzytkowania. Ten doku-
ment zawiera wazne informacje o dziataniu produktu i
informacje dotyczace bezpieczenstwa dotyczace tego
urzadzenia. Przeczytaj doktadnie ten dokument przed
uzyciem urzadzenia i zachowaj go na przyszio$¢.

o Urzadzenie moze by¢ wykorzystywane do celow
okreslonych w niniejszej instrukcji. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate
w wyniku niewtasciwej eksploatacii.

o Nie uzywaj urzadzenia w obecnosci fatwopalnych
$rodkow znieczulajacych, mieszaninie z tienem lub
protoxide azotu.

o Urzadzenie nie jest przeznaczone do znieczulania
ani wentylowania ptuc.

o Urzadzenie powinno by¢ uzywane jedynie z oryginal-
nymi akcesoriami przedstawionymi w instrukcji.

o Prosimy nie uzywa¢ urzadzenia, jezeli zauwazg
Paristwo niepokojace objawy, ktore moga wskazywac
na jego uszkodzenie.

o Nie nalezy otwiera¢ urzadzenia.

o Urzadzenie zbudowane jest z delikatnych podzespotow
i dlatego musi by¢ uzywane ostroznie. Prosimy o prze-
strzeganie wskazowek dotyczacych przechowywania i
uzytkowania zamieszczonych w czesci «Specyfikacja
technicznay.

. Chron urzgdzenie przed:

woda i wilgocig
ekstremalnymi temperaturami
wstrzasami i upadkiem
zanieczyszczeniem i kurzem
Swiattem sfonecznym
upatem i zimnem

. Przestrzegaj przepisow bezpieczenstwa dotyczacych
urzqdzen elektrycznych, a w szczegolnosci:

Nigdy nie dotykaj urzadzenia mokrymi lub wilgotnymi
rekami.

Umiesci urzadzenie na stabilnej i poziomej
powierzchni w czasie jego eksploatacji.

Nie ciggnij za przewod zasilajacy lub samo urza-
dzenie, aby odiaczy¢ go od gniazdka elektrycznego.
Wtyczka zasilania jest oddzielnym elementem od
zasilania sieciowego; utrzymuj wtyczke w dostepnym
miejscu, gdy urzadzenie znajduje sie w uzyciu.

o Przed podigczeniem urzadzenia nalezy sig upewnic, ze
parametry elektryczne podane na tabliczce znamio-
nowej umieszczonej na spodzie urzadzenia, odpowiada
parametrom gniazdka sieciowego.

o W przypadku, gdy wtyczka sieciowa w ktére wyposa-
zone jest urzadzenie nie pasuje do gniazdka sieciowego,
nalezy skontaktowac sie z wykwalifikowanym perso-
nelem aby wymienic ja na prawidtowa wtyczke. Ogélnie
rzecz biorac, korzystanie z adapteréw, jednorazowe lub
wielokrotne i / lub przediuzaczy nie jest zalecane. Jezeli
ich stosowanie jest niezbedne, to konieczne jest stoso-
wanie typow zgodnych z przepisami bezpieczerstwa,
zwracajac uwage, aby nie przekroczy¢ maksymalnych
limitéw mocy wskazana na adapteréw i przediuzaczu.

o Nie nalezy pozostawia¢ podtaczonego urzadzenia, gdy
nie jest w uzyciu; odtaczy¢ urzadzenie od gniazdka elek-
trycznego, gdy nie pracuje.

o Instalacja musi by¢ przeprowadzona zgodnie z instruk-
cjami producenta. Nieprawidtowa instalacja moze
spowodowac obrazenia 0s6b, zwierzat lub przedmiotow,
za ktére producent nie moze by¢ pociagniety do odpo-
wiedzialnosci.

o Nie nalezy wymieni¢ przewodu zasilajacego tego
urzadzenia. W przypadku uszkodzenia przewodu zasi-
lajacego, nalezy skontaktowac sig z centrum obstugi
technicznej autoryzowanym przez producenta w celu
jego wymiany.

o Przewdd zasilajacy powinien by¢ zawsze w pelni rozwi-
niety w celu uniknigcia niebezpiecznego przegrzania.

o Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji konserwacyj-
nych lub czyszczenia nalezy wylaczy¢ urzadzenie i
wyjaé wtyczke z sieci zasilajacej.

o Nalezy uzywac lekow wylacznie przepisanych przez
lekarza i postgpowac zgodnie z jego zaleceniami dotycza-
cymi dawkowania oraz dtugosci i czestotliwoci terapii.

o Nie stosowaé praparatu: NEBUDOSE hialuronic.

o W zaleznosci od patologii, nalezy korzysta¢ z
leczenia zalecanego przez lekarza.

o Nalezy uzywac koncowke do nosa, jesli s wyrazne
wskazanie przez lekarza, zwracajac szczegoing
uwage, aby nigdy nie wprowadzi¢ rozgatezien. FIG
do nosa, ale przyktadac j tak blisko, jak to mozliwe.

o Sprawdz w ulotce leku czy niema ewentualnych prze-
ciwwskazan do stosowania w taczonych systemach
terapii aerozolowych.

o Nie nalezy umieszczac urzadzenia tak, aby byto trudne
w obstudze oraz utrudniato wytaczenie urzadzenia.

o Dlawigkszego bezpieczenstwa higienicznego, nie uzywac
tych samych akcesoriow dla wigcej niz jednej osoby.

o Nie nalezy przechyla¢ inhalatora pod katem powyzej 60°.

o Nie uzywaj urzadzenia w poblizu wystepowania silnego
pola elektromagnetycznego powodowanego przez tele-
fony komérkowe lub instalacje radiowe. Podczas wyko-
nywania pomiaru utrzymuj dystans min. 3,3 m od takich
urzadzen.

Dopilnuj, aby dzieci nie uiywaly urzgdzenia bez

%é) nadzoru os6b doros’rych jego niektdre,

niewielkie czesci mogq zosta¢ tatwo potkniete.
Jezeli urzadzenie wyposazone jest w przewody
lub rurki, moze powodowa¢ ryzyko uduszenia.
A Nalezy pamigtac, ze korzystanie z urzadzenie
nie zastapi wizyty u lekarza specjalisty.
To urzadzenie nie jest zabawka! Trzymaé z
dala od dzieci i nie zostawiaj dzieci samych w
trakcie leczenia.

3. Przygotowanie urzadzenia do pracy
oraz jego uzywanie

Przed pierwszym uzyciem zalecamy oczyszczenie urza-

dzenia opisane w rozdziale «Czyszczenie i dezynfekcjay.

1. Zmontuj zestaw do inhalacji G1). Upewnij sie czy
posiadasz wszystkie jego czesci.

2. Napetnij komore $rodkiem inhalacyjnym, stosujac
dawki zgodne z zaleceniami lekarza. Zwr6¢ uwage,
czy nie zostat przekroczony znak maksymalnego
napetnienia komory.

3. Podtacz zestaw inhalujgcy z przewodem powietrznym (6)
do kompresora (1) i podtacz wtyczke (2) do sieci (230V
50 Hz AC).

4. Aby uruchomi¢ urzadzenie, nalezy ustawic przetacznik
ON / OFF (3) w pozycji «l».

- Uzywanie ustnika procentuje lepszym dostarcze-
niem leku do ptuc.

- Wybierz wtasciwa maske - dla dorostych (8) lub
dla dzieci (9) i upewnij si¢, ze wybrana maska
pokrywa w catosci obszar ust i nosa.

- Wykorzystaj wszystkie zataczone akcesoria do
inhalatora, w tym réwniez koricéwke do nosa 12
zgodnie z zaleceniem lekarza.

5. Podczas inhalacji, nalezy siedzie¢ zrelaksowanym
prosto przy stole, a nie w fotelu, aby unikna¢ kompresji
drég oddechowych i ostabienia skutecznosci leczenia.
Nie nalezy leze¢ podczas inhalacji. W razie
gorszego samopoczucia nalezy inhalacj¢ przerwa¢.

6. Po zakoniczeniu inhalacji w czasie zalecanym przez
lekarza wytacz urzadzenie ustawiajac przetacznik (3)
w pozycji «O» i odtacz wtyczke od zasilania.

7. Oprdznij zestaw inhalacyjny z pozostatego leku
i wyczys$¢ urzadzenie jak opiasno w rozdziale
«Czyszczenie i dezynfekcjay.

&~ Urzadzenie zostato zaprojektowane do pracy
w trybie: 30 minut pracy, 30 minut odpoczynku.
Wytacz inhalator po 30 minutach pracy i odczekaj
kolejne 30 minut zanim ponownie go wigczysz.

&= Urzadzenie nie wymaga kalibracji.

A Zadna modyfikacja urzadzenia jest nie jest
dozwolone.

4. Czyszczenie i dezynfekcja

Gruntowne wyczyszczenie wszystkich komponentow po
uzyciu inhalatora pozwala usuna¢ wszystkie pozostatosci
leku i ewentualne zabrudzenia.
Uzyj miekkiej i suchej szmatki oraz $rodkow czyszczacych,
nie Sciernych do czyszczenia sprezarki.
Upewnij sig, ze wewnetrzne czesci urzadzenia
nie s w kontakcie z ptynami i ze wtyczka jest
odtaczona.
Czyszczenie i dezynfekcja akcesoriow
Przeczytaj uwaznie instrukcje czyszczenia i dezynfekcji
akcesoridw, poniewaz sa one bardzo wazne dla wydaj-
no$ci urzadzenia i powodzenia terapii.
Przed i po kazdym zabiegu
Rozt6z nebulizator (5) obracajac gérng cze$¢ w lewo i
wyjac stozek przewodzacy leki. Przemyj czesci roztozo-
nego nebulizatora, ustnik (7) i nosek 42 za pomoca wody
z kranu; nastepnie zanurzy¢ we wrzacej wodzie na 5
minut. Nastepnie zlozy¢ wszystkie czesci nebulizatora i
podtaczy¢ go do ztacza przewodu powietrza, wiaczyé
urzadzenie i pozwoli¢ mu pracowa¢ przez 10-15 minut.
&= Czysci¢ maski i przewod powietrzny ciepta woda.
@& Uzywac wytacznie zimnych ptynoéw dezynfekuja-
cych zgodnie z instrukcja producenta.
A Nie gotowac ani nie sterylizowa¢ autoklawie
przewodu powietrza i maski.

5. Przechowywanie, konserwacja
urzadzenia oraz serwis

Wszystkie czg$ci zamienne zamawiaj w aptece lub
u przedstawiciela Microlife (zobacz przedmowa).

Wymiana nebulizatora

Nalezy wymieni¢ nebulizator (8) po diugim okresie bezczyn-
nosci, w przypadkach, gdzie pokazuje deformacje, pekniecia
lub gdy glowica parownika (5)-a jest zatkana przez zaschniety
lek, kurz. Zalecamy wymienic nebulizator po 6 miesigcach lub
po 1 roku, w zaleznosci od czgstosci stosowania.

Uzywac tylko oryginalnych nebulizatorow!

Wymiana filtra powietrza
W normalnych warunkach uzytkowania, filtr powietrza G3
nalezy wymieni¢ po okoto 500 godzinach pracy lub po
uptywie kazdego roku. Zaleca sie okresowe sprawdzanie
filtra powietrza (10 - 12 zabiegéw), a jesli filtr pokazuje
szarg lub brazowa barwe i jest mokry, nalezy go
wymienic. Wyciag filtr i wymieni¢ go na nowy.
&= Nie nalezy czysci¢ filtra do ponownego uzycia go.
&= Filtr powietrza nie powinien by¢ serwisowane ani
wymieniany sig w trakcie uzywania z przez pacjenta.
A Uzywac tylko oryginalnych filtrow! Nie nalezy
korzystac z urzadzenia bez filtra!

6. Wystepujace problemy oraz srodki
zaradcze

Gdy nie mozna wiaczy¢ urzadzenia
o Upewnij sie, ze wtyczka (2) jest wtasciwie podtaczona
do gniazdka.

o Upewnij sie, ze wiacznik (3) jest w pozycji «I».

o Upewnij sig, ze urzadzenie dziata w granicach opera-
cyjnych wskazanych w niniejszej instrukcji (30 min
pracy / 30 min odpoczynku).

Gdy inhalator dziata, lecz sfabo rozpyla lek
o Upewnij sig, ze przewod powietrzny (&) jest prawid-
towo podtaczony z obu stron.

o Upewnij sig, ze przewod powietrzny nie jest zatkany,
zgiety lub brudny. Wymien go jesli jest taka potrzeba.

o Upewnic sig, ze nebulizator (5) jest prawidtowo
ztozony kolorowe gtowica parownika (5)-a jest
umieszczony prawidtowo oraz nie jest zastonieta.

o Upewnij sig, ze odpowiednia ilos¢ leku znajduje sie w
nebulizatorze.

7. Gwarancja

Urzadzenie jest objete 5-letnig gwarancja, liczac od

daty zakupu. Gwarancja jest wazna tylko z wypetniong

przez sprzedawce kartg gwarancyjna (na odwrocie

strony) potwierdzajacq date zakupu i paragonem.
o Gwarancja obejmuje jedynie kompresor. Pozostate
akcesoria: pojemnik na lek (nebulizator), maski,
ustnik, przewod powietrzny i filtry nie sg objete
gwarancja.

o Otwarcie lub dokonanie modyfikacji urzadzenia unie-
waznia gwarancje.

o Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych na
skutek nieprawidtowego uzycia, nieprzestrzegania
instrukcji obstugi lub uszkodzen przypadkowych.

8. Specyfikacja techniczna

Wydajnos¢ aerozolu: 0.4 mi/min. (NaCl 0.9%)
Wielkos¢ czastek: 59% <5 um
3.1 um (MMAD)

Maksymalny swobodny
przeptyw powietrza: 15 I/min.

Operacyjny przeptyw

powietrza: 5.31 l/min.

Odgtos pracy: 52 dBA

Zasilanie elektryczne: 230V 50 Hz AC

Ditugos¢ kabla

sieciowego: 16m

Pojemnos¢ zbiornika

na lek: min. 2 ml; max. 8 ml

llos¢ osadu: 0.8ml

Tryb pracy: 30 min. pracy / 30 min. odpoczynku

10-40°C/50- 104 °F
Maksymalna wilgotno$¢
wzgledna 30 - 85 %

700 - 1060 hPa cisnienia atmo-
sferycznego

Warunki i transportu  -20 - +60° C /-4 - +140 °F

Warunki pracy:

przechowywania: Maksymalna wilgotno$¢
wzgledna 10 - 95%
700 - 1060 hPa ciénienia atmo-
sferycznego

Waga: 1424 g

Wymiary: 200 x 183 x 153 mm

Klasa IP: P21

Normy: EN13544-1;EN60601-1;
EN 60601-2; EN 60601-1-6;
IEC 60601-1-11

IP Class: P21

Przewidywana

zywotnos¢ urzadzenia: 1000 godzin

Urzadzenie spefnia wymagania zawarte w Dyrektywie
Wyrobow Medycznych 93/42/EEC.

Urzadzenie klasy Il w odniesieniu do ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Nebulizator, ustnik i maski sg czg$ciami typu BF i.



A Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzed-
niego powiadomienia.
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